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Dotyczy: postgpowania nr A120-211-4/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawe sprzetu laboratoryjnego dla Instytutu

Pytania i odpowiedzi - postepowanie A120-211-4/15/ZZ

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Gdansk, dnia 23 .02.2015r.

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW ZESTAW IlI

Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zaméwien publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Nr
pytania

Data wplywu

Tres¢ pytania

Odpowiedz Zamawiajacego

W zatgczniku nr 2 do SIWZ tabela 2 Spektrofotometr UV-VIS Zamawiajgcy okreslit minimalne parametry sprzetu. Prosimy na odpowiedz na
nastepujgce pytania:

1. W zatgczniku w punkcie 1. Zrodio $wiatta Zamawiajacy
wymaga dwéch lamp (deuterowej i wolframowej),
automatycznie przetgczanych. Mozliwosci zmiany diugosci fali
przetaczenia oraz wytaczenia jednej z lamp w zakresie od 295

Tak: Zamawiajacy dopuszcza dwie lampy
deuterowg oraz wolframowo-halogenowg, ktére sg

L 1T BAE2019E do 374 nm (z doktadnoscig do 1 nm). Czy Zamawiajacy automatycznie przetgczane Ilub wylagczane w
dopus$ci dwie lampy deuterowg oraz wolframowo-halogenowa, | zakresie 330 do 350 nm.
ktére sg automatycznie przetaczane lub wylgczane w zakresie
330 do 350 nm?
2. W zatgczniku w punkcie 6. Powtarzalnos¢ absorbancji . - o
kg 4 o Tak: Zamawiajgcy dopuszcza powtarzalnosc¢
2 17.02.2015r, | Z2mawiajacy wymaga, aby byla nie gorsza niz 0,001 Adla10 | p o oirvena + 0.0015 A (0-0,5 AU). filtr NIST SRM

pomiaréw przy 1 A, flitr NIST 930D. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza powtarzalnos¢ fotometryczng £ 0.0015 A (0-0,5

930D.
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AU), filtr NIST SRM 930D?
3. W zataczniku w punkcie 7. Stabilnos¢ fotometryczna
Zamawiajacy wymaga, aby byfa nie gorsza niz 0,0003 A/h A, Tak: Zamawiajacy dopuszcza powtarzalnosé
3 17.02.2015r. | 500 nm, 2 sekundy. Czy Zamawiajgcy dopuszcza fotometryczng 0.0004 ABS/h (dtugos¢ fali: 250 nm;
powtarzalno$é fotometryczng 0.0004 ABS/h (dtugosc fali: 250 | odpowiedz: wolna (ang. slow).).
nm; odpowiedz: wolna (ang. slow).)?
4. W zataczniku w punkcie 9. Swiatto rozproszone
Zamawiajgcy wymaga, aby byto nie wieksze niz 0,02% przy Tak: Zamawiajacy dopuszcza $wiatto rozproszone
4 17.02.2015r 220 nm < 0.02 % T przy 340 nm i 370 nm. Czy Zamawiajacy wynoszace: 0.02 % (340 nm 50 g/l roziwér wodny
o " | dopuszcza Swiatto rozproszone wynoszace: 0.02 % (340 nm NaNQO,); 0.02% (370 nm 50 g/l roztwor wodny
50 g/l roztwér wodny NaNQO,); 0.02% (370 nm 50 g/l roztwor NaNQO,)
wodny NaNO,)?
5. W zatgczniku w punkcie 11. Sterowanie Zamawiajacy a) Nie: Zamawiajacy nie dopuszcza sterowania
wymaga, aby byt wbudowany panel sterujacy z wytacznie za pomocg zewnetrznego
wyswietlaczem. Czy Zamawiajgcy dopuszcza: oprogramowania z komputerem klasy PC.
5 17.02.2015r a) sterowanie wylgcznie za pomocg zewnetrznego
o " | oprogramowania z komputerem klasy PC. b) Tak: Zamawiajacy dopuszcza zewnetrzny modut
b) zewnetrzny modut sterujacy iRM do sterowania sterujacy iIRM do sterowania spektrofotometrem lub
spektrofotometrem lub bez PC oraz dodatkowo bez PC oraz dodatkowo oprogramowanie
oprogramowanie zewnetrzne z komputerem klasy PC? zewnetrzne z komputerem klasy PC

Termin skiadania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:
termin skfadania ofert do 16.03.2015r. do godz.13:00
otwarcie ofert nastapi w dniu 16.03.2015r. o godz. 13:15

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowe;j

Stronaz



