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w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Pytania i odpowiedzi - postepowanie A120-211-4/15/ZZ

Uniwersytet Gdanski Gdansk, dnia 16.02.2015r.
ul. Bazynskiego 1A

80 — 952 Gdansk )
DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania nr A120-211-4/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawe sprzetu laboratoryjnego dla Instytutu

Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego.
W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamoéwien publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Odpowiedz Zamawiajacego

p ythellrnia Data wplywu Tresé pytania

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Dostawa sprzetu
laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdariskiego” (oznaczenie sprawy: A120-211-4/15/ZZ7), prosimy o wyjasnienie dotyczace czesci 2 —

Spektrofotometr UV/VIS.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS '
10.02.2015r. | z zastosowaniem lampy ksenonowej jako zrodto Swiatta dla UV i VIS | Zamawiajgcy nie dopuszcza.

zamiast dwoch lamp deuterowej dla UV i wolframowej dla VIS?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS,
2. 10.02.20156r. | ktérego Swiatto rozproszone jest: nie wieksze niz 0,027% T przy 220
nm, nie wieksze niz 0,025% T przy 340 nm?

Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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3. 10.02.2015r.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS,
ktorego stabilnos¢ fotometryczna jest nie gorsz niz 0,0005 A/h przy
0 A, 500 nm, 1 godzina?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zaakceptowanie powyzszych parametrow pozwoli zaoferowaé spektrofotometr z lampa ksenonowg jako Zrédto $wiatla, ktéra pokrywa caly zakres spektralny
od 190 do 1100 nm; lampa ksenonowa nie wymaga chiodzenia, co pozwala na szczelne zamkniecie calej optyki spektrofotometru i zapobiega dostawaniu sie
kurzu. Lampa ksenonowa nie wymaga wygrzewania przed pomiarem i od razu po wigczeniu spektrofotometru mozna przystapi¢ do pomiaru; co wiecej lampa
swieci tylko podczas pomiaru, dzigki czemu zmniejsza sig zuzycie zaréwno samej lampy jak i pradu. Czas zycia lampy ksenonowej wynosi Srednio okoto 7 lat,

co zmniejsza koszty eksploatacyjne do minimum

Termin skiadania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:
termin skfadania ofert do 16.03.2015r. do godz.13:00
otwarcie ofert nastapi w dniu 16.03.2015r. o godz. 13:15

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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