Postepowanie nr A120-211-155/15/WwW

Uniwersytet Gdanski

Dziat Zaméwien Publicznych
Ul. Bazynskiego 8

80-309 Gdansk

Gdansk, dnia 19.10.2015r.

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy. postepowania o zamowienie publiczne prowadzonego w frybie przetarqu

nieograniczonego nr A120-211-155/15/MWW na dostawe aparatury naukowej wediug czesci

LA

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych

(z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postepowania odpowiedzi na zadane
pytania.

1. A. Pytania Wykonawcéw_do czesci | — dostawa mikrowiréwki_szybkoobrotowej

Zz rotorem - 1 szt.:

1.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza predko$¢ programowang w zakresie 500 - 15000 rpm
(co odpowiada 22.000 x g}, nastawiang co 10 lub co 100 rpm, w zaleznosci od wyboru

uzytkownika? Jesli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Czy Zamawiajacy dopuszcza sterowanie wirdwki za pomoca klawiatury membranowej,
odpornej na zalanie w przeciwienstwie do pokretet obrotowych i zapewniajacej szybkoéé
zmiany ustawien poréwnywalng z pokrettami obrotowymi? Jesli nie, to prosimy

o uzasadnienie odpowiedzi.

Czy Zamawiajacy dopuszcza lepsze rozwigzanie w postaci ekranu LED, zapewniajgcego
iepsze parametry uzytkowe ( kontrast, jaskrawos$c¢) niz ekran LCD? Je$li nie, to prosimy

0 uzasadnienie odpowiedzi.

Czy Zamawiajacy dopuszcza system mocowania rotora za pomocg $ruby?

Jest to bezpieczniejsze rozwigzanie, niz system zatrzaskowy.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza czas rozpedzania do obrotdw maksymalnych 25 sekund

i czas hamowania 25 sekund?

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania wiréwki o zakresie obrotoéw
300-14800 obr/min {21100 x g)?

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania wirdwki z przyciskami membranowymi

zamiast pokretet?
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8. Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania wirdbwki z rotorem zmienianym

przy pomocy klucza?
9. Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania wiréwki o hafasliwosci 56 dB?

10. Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania wirdowki bez funkcji delikatnego

hamowania i ustawianym czasem pracy od 1 min?

11. Zwracamy sie 2z zapytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zwigkszenie
konkurencyjnosci skiadania ofert poprzez dopuszczenie wirdwki szybkoobrotowej
sterowang hermetycznie zamknieta klawiaturg z wyraznie dostepnymi punktami
operacyjnymi ktére uniemozliwiaja dostanie sie substancji do sterownika (jest to mozliwe
w przypadku pokretet elektronicznych), z mocowaniem rotora za pomoca klucza
co zwigksza znacznie bezpieczedstwo uzytkowania wirdwki oraz jest trwatym
mocowaniem, 0 lepszych parametrach uzytkowych tj. predkos¢ wirowania od 90
do 18 000 RPM, max. przyspieszenie 24 270x g, spelniajacg pozostale wymagania
SIWZ?

B. Odpowiedzi Zamawiajacego:

1. Tak.

2. Nie, poniewaz z wieloletniego doswiadczenia zamawiajacego wynika, ze pokretia
sg najwygodniejsze w obstugiwaniu wirdwki przy ustalaniu zmieniajgcych sie parametréw
wirowania, i w sytuacji pracy w rekawiczkach ochronnych i ze zrgcymi/niebezpiecznymi

substancjami.
3. Tak.
4. Nie.
5. Tak.
6. Tak.
7. Nie.
8. Nie.
9. Nie.

10. Nie.
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11. Nie.

2. A. Pytania Wykonawcow do czesci Il — dostawa suchego bloku grzejnego - 2 szt.:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania bloku grzejnego z zakresem
temperatury 4-95 st. C ?

2. Czy Zamawiajacy dopusci termoblok z dwoma blokami na 24 probéwki: 1,5mli 2 mi?

B. Odpowiedzi Zamawiajacego:
1. Nie.

2. Oile kazdy z dwéch zamawianych suchych blokdw bedzie miat swoja "wkiladke" na 1.5 ml
prob6wki to tak.

Z powazaniem, w imieniu Zamawiajgcego
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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