Postepowanie nr A120-211-105/16/\WwW

Uniwersytet Gdanski
Dziat Zamowien Publicznych
Ul Jana Bazynskiego 8

80-309 Gdansk
Gdansk, dnia 02.08.2016r.

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy. postepowania o zamodwienie publiczne prowadzonego w_ trybie przetargu
nieograniczonego nr_A120-211-105/16AWW na dostawe tensjometru dla_Uniwersytetu

Gdanskiego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postepowania odpowiedzi na zadane

pytania.

1. A. Pytania Wykonawcow;

1. Czy Zamawiajagcy wymaga systemu o pojemnosciach szklanej strzykawki 1ml,
przy zachowanej rozdzielczosci dozowania 0,1 pl?

2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stolik pomiarowy z mozliwoscig sterowanego przesuwu
w osiach x=180 mm, y=60 mm oraz z=30 mm przy zachowanej rozdzielczo$ci ruchu
10 um? Stolik o podanych mozliwosciach ruchu umozliiwia fatwiejsze umieszczanie
prébek na stoliku, dzieki mozliwoéci wysuniecia stolika catkowicie poza obszar badania.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza poruszanie dyspensera w pionie zautomatyzowane,
jezeli ruch w poziomie jest mozliwy manualnie?

4. Czy system optyczny ma mie¢ zoom (0.7 — 4.5 x) z obszarem pomiarowym 1.43 mm x
0.12 mm ... 22 mm x 22 mm | sensorem 9.52x6.07mm.oraz kamere USB 3.0 o wysokigj
rozdzielczosci umozliwiajgca nagrywanie w zakresach:

- od 138 fps - rozdzielczosc 1984x1264 px do 3009 fps - rozdzielczoéé 872x57 px
Bez koniecznosci kosztownej rozbudowy do predkosci ponad 3000fps? Oraz bez
koniecznosci stosowania filtra IR ze wzgledu na stosowanie Zrédta $wiatta LED o niskiej
energii?

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiast mozliwosci rozbudowy do stosowania dyspensera
na 8 cieczy, rozbudowe ¢ modut topograficzny wyliczajacy poprawke na chropowatoéé

powierzchni?

Uniwersytet Gdariski, Dziat Zamdwien Publicznych, ul. lana Bazyriskiego 8, 80-309 Gdartsk
str.l



Pustepowarnie nr A120-211-105/16/WW

joa

. Czy zamawiajacy dopuszcza tensjometr o zakresie pomiarowym (°, mN/m) nie gorsze

niz 0...180°, 0.01...1000 przy zachowanej doktadnosci?
Czy zamawiajagcy dopuszcza  tensjometr mMaksymalny  rozmiar  probki
(przy zamontowanym stoliku) 95 mm x e x 180 mm (H x W x D} jezeli bez stolika mozna

stosowac probki o maksymalnej wysokosci 210mm i glebokosci 180mm.

. Odpowiedzi Zamawiajaceqo:

Nk W=

Zamawiajgcy wymaga dostawy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
Zamawiajacy wymaga dostawy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Zamawiajacy hie wyraza zgody.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Z powazaniem, w imieniu Zamawiajgcego

Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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