Postepowanie nr A120-211-170/16/WwW

Uniwersytet Gdanski
Dziat Zamowien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8

80-309 Gdarisk
Gdansk, dnia 18.11.2018r.

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w  trybie przetargu
nieograniczonego nr A120-211-170/16/AWWW na dostawe aparatury naukowej dla Jednostek
Organizacyjnych Uniwersytetu Gdanskiego wediug czesai I-lii:

l. urzadzenia z funkcig fotometru

. wirdwki

lil. zestawu do fotometrii.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
{z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postepowania odpowiedzi na zadane

pytania.

1. A. Pytania Wykonawcow do czesci H — dostawa wirowki:

1. Zamawiajgcy dopusci wirowke z sterowaniem bez pokretet za pomoca odpornych

na zalanie przyciskéw membranowych?
2. Czy Zamawiajgcy dopusci wirdwke o hatasliwosci 56 dB | ustawianym czasie wirowania

1-99 min oraz tryb ciagly ?
3. Czy zamiast 18 miejscowego rotora do kolumienek Zamawiajgcy dopusci rotor do paskow

PCR 4x8 ?

B. Odpowiedzi Zamawiajacego:

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza przyciskéw, pokretta sg bardziej praktyczne, bardzo szybkie
i tatwe w regulacji, zwlaszcza kiedy reka jest w rekawiczkach, a czasami nawet
w podwojnej parze rekawiczek (w pracy z RNA). Ponadto przyciski sg podatne
na uszkodzenia.

2. Zamawiajgcy dopusci hatasliwosé do 58dB, ale czas wirowania musi byé w zakresie
moziiwosci ustawienia godzin, przy diugich wirowaniach, ale nie w trybie ciggiym.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego rozwiazania: uzywamy standardowo
systemu do izolacji DNA/RNA w kolumienkach i dlatego te parametry rotora $g bardzo

specyficzne do systemu pracy.

Z powazaniem, w imieniu Zamawiajgcego
Przewodniczgcy Komisji Przetargowe;
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